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INFRARDEČI ČELNI TERMOMETER ThermoDelicate Artsana
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Termometer so oblikovali strokovnjaki na tem področju in je bil proizveden v skladu z evropskim pravilnikom. Termometer izmeri
infrardeče žarke s površine čela in jih pretvori v ustrezno oralno temperaturo. Termometer hranite izven dosega otrok in ne
pustite, da si otrok meri temperaturo brez prisotnosti starejše osebe, ker termometer vsebuje manjše dele, ki jih otroci lahko
pogoltnejo.
Če v dvomite v visoko temperaturo, se posvetujte s svojim zdravnikom.
Pripomočki:
o Podstavek za termometer
o Torbica za shranjevanje termometra
TELESNA TEMPERATURA
Tako kot krvni tlak, se tudi telesna temperatura razlikuje od posameznika do posameznika in se tekom dneva zaradi različnih
dejavnikov spreminja. Giblje se v vrednosti od 35,5:C do 37,8:C (95,5:F – 104,4:F). Zaradi tega je dobro določiti temperaturo čela,
ki je ob različnih delih dneva običajna; to vam omogoča, da ob povišanju temperature zaznate razliko od običajne temperature.
Da bi ugotovili, če ima oseba vročino, primerjajte njegovo običajno telesno temperaturo z novo izmerjeno. Temperatura,
povišana za 1:C (1,8:F) od običajne, že pomeni vročino.
Različna mesta merjenja (rektalno, pod pazduho, oralno, čelno ali ušesno) vam bodo prikazala različne vrednosti, ki morda ne
korelativne za določeno osebo. Merjenja na različnih mestih prikazujejo drugačne vrednosti, kar je popolnoma normalno, zato
vrednoti med seboj ne smete primerjati.
Običajne temperature odrasle osebe glede na mesto merjenja:
o Rektalno: 36,6: - 38:C
o Rektalno: 36,6: - 38:C
o Pod pazduho: 34,7: - 37,3:C
o Oralno: 35,5:C – 37,5:C
o Ušesno: 35,8: - 38:C
KAKO MERITI TELESNO TEMPERATURO
Previdnostni ukrepi
Pred uporabo termometra odstranite folijo, ki varuje baterijo (kot lahko vidite v sekciji:«kako namestiti/odstraniti baterijo« v tem
navodilu.
o Temperatura čela je odvisna od sobne temperature, kjer se termometer nahaja. Da bo rezultat merjenja karseda
pravilen, imejte termometer v sobi, kjer boste temperaturo merili vsaj 20-25 min prej. Oseba, ki pa si bo temperaturo
merila, pa naj bo v sobi 5 min prej.
Medtem, ko merite temperaturo, se izogibajte neposredni sončni svetlobi, toplotnim telesom ali klimi.
o Temperaturo merite na očiščenem čelu.
o Po telovadbi, kopanju ali prehranjevanju pred merjenjem počakajte pol ure.
o Bodite pazljivi, da se s prsti ne dotikate senzorja ali drugih merilnih delov na termometru. Če se na omenjenih delih
pojavijo prstni odtisi, jih očistite, kot je navedeno v poglavju »nega in vzdrževanje«.
MERJENJE
Opomba: meritev s čela je pretvorjena v protivrednosti oralnega merjenja. Senčna arterija je s srcem povezana
z vratno arterijo. Termometer je oblikovan tako, da izmeri temperaturo na površju čela, preko senčne arterije,
glavne arterije glave. Vedno poskrbite, da bo senzor čist in nepoškodovan, ter, da boste imeli čisto čelo.
1. Pritisnite na gumb ON/M za približno 2 sekundi. Prižgal se bo zaslon in slišali boste 2 zaporedna piska.
Ko bo termometer opravil avtotest, se bo prikazal zaslon, kot ga vidite na sliki in termometer je
pripravljen za merjenje.
2.
Če termometer javi: »error«, poglejte v sekcijo »reševanje težav«.
Nastavite termometer na čelo, kot je prikazano na sliki.
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3.
Pritisnite gumb za merjenje temperature na strani termometra in počasi preletite celotno merilno površino.
Temperatura je izmerjena, ko zaslišite daljši pisk. Merjenje lahko traja od 5-8 sekund, največ 30 in je odvisna od tega,
kdaj termometer zazna površino z najvišjo temperaturo.
Opomba: na levem ali desnem sencu lahko izmerite različni temperaturi: odvisna je od globine senčne arterije, ki sta
lahko različni.
POMEMBNO
Vsakokrat, ko merite temperaturo, jo merite na isti strani čela. Prav tako, če ponovite več merjenj zapored. Med posameznim
merjenjem počakajte vsaj 2 minuti. Predolgo držanje termometra v roki ali izpostavljanje višjim temperaturam lahko povzroči
višjo temperaturo , kot je sobna. Posledično si lahko vi izmerite nižjo temperaturo, kot je normalna.
SPOMINSKA FUNKCIJA
Ko imate termometer prižgan, pritisnite gumb , da se vam izpiše temperatura, ki je shranjena. Za predhodnejše temperature le
ponovno pritisnete isti gumb. Termometer lahko shrani 25 merjenj. Zadnja merjena temperatura, preden ugasnete termometer
bo prav tako shranjena.
URA
Na novem termometru ura ni nastavljena.
Nastavitev ure:
o Prižgite termometer
o Gumb za vklop držite, dokler na zaslonu ne vidite »SET« in 00:00; znaka na zaslonu ostaneta približno 10 sekund
o Pritisnite gumb za merjenje temperature na strani termometra, da nastavite uro; številke ure na zaslonu ostanejo
približno 10 sekund
o Gumb pritiskajte dokler ne pridete do želene ure
o Nastavite uro tako, da pritisnete gumb za vklop. Po tem boste lahko nastavili minute
o Isto ponovite za nastavitev minut
Termometer bo potem preklopil na temperaturo. Čas bo prikazan tudi, ko bo termometer izklopljen. Če odstranite baterijo, se bo
čas izbrisal.
PREKLAPLJANJE MED ⁰CELZIJA IN ⁰FARENHEITA
Pritisnite gumb na strani termometra za vsaj 3 sekunde, ko je termometer izklopljen, nato hkrati pritisnite gumb za vklop, dokler
se na zaslonu ne prikaže « :F«. potem oba gumba hkrati izpustite. Za zamenjavo nazaj na :C postopek ponovite.
IZKLAPLJANJE
Če termometra ne uporabljate, se po 1 minuti izklopi sam. Lahko ga izklopite tako, da pritisnete gumb ON/M dokler se na zaslonu
ne izpiše »OFF«.
NEGA IN VZDRŽEVANJE
Senzor (slika) na dnu termometra je najobčutljivejši del. S termometrom ravnajte previdno, da senzorja ne
poškodujete.
a) Poskrbite, da bo termometer suh in ne ve neposredni bližini tekočin ali sončne svetlobe.
b) Uporabite bombažne blazinice, navlažene z alkoholom za čiščenje senzorja in plastične površine, ki pride v
stik s kožo.
c) Površine očistite po vsakem merjenju, da preprečite nepravilne rezultate merjenja. Počakajte vsaj 5 min,
da se senzor popolnoma osuši.
Pomembno:
o Poskrbite, da bo senzor čist.
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o
o
o
o
Pred merjenjem se 5 min zadržujte v prostoru, kjer boste merili temperaturo. Izogibajte se fizičnim naporom in kopanju
30 min pred merjenjem.
Poskrbite, da boste imeli popolnoma čista senca.
Med merjenjem se izogibajte izpostavljenosti vetru in svetlobe.
Termometer NI vodoodporen! Shranjujte ga na suhem mestu. Temperatura shranjevanja: -20:C-50:C.
KAKO NAMESTITI/ZAMENJATI BATERIJO
V termometru je nameščena in s folijo zaščitena baterija CR2032 . pred prvo uporabo odstranite pokrovček baterije na zadnjem
delu termometra ter odstranite zaščitno folijo. Baterijo enako vstavite nazaj in zaprete pokrovček.
Če se na zaslonu izpiše simbol »low battery«, zamenjate baterijo.
Pozor: uporabite le CR 2032 baterijo. V izogib ognju ali eksploziji se izognite uporabi drugim tipom baterij.
TEHNIČNI PODATKI
1. Standarda za varno uporabo EN 60601-1 in EN 60601-1-2.
2. Razvit v skladu z EN 12470-5 standardom (termometri-razvoj infrardečih ušesnih termometrov).
3. Razpon branja temperature: 34 – 42,2:C (93,2 - 108:F)
4. Točnost: +/- 0,2:C (0,4:F) med 35,5:C in 42:C ter +/- 0,3:C izven tega razpona temperatur.
5. Temperaturni razpon delovanja: 10 - 40:C, vlažnost nižja od 85%.
6. Pogoji prevažanja: -20-65:C, vlažnost nižja od 90%.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
»error« sporočilo
Težava
Termometer se še vklaplja.
Odpravljanje težave
Počakajte, da zaslišite 2 kratka
piska.
Skoraj prazna baterija.
Termometer ne meri več
Zamenjajte baterijo.
Opravljeno merjenje preden se je
termometer popolnoma vklopi.
Počakajte, da neha utripati
izraz:«HEAD«.
Termometer je zaznal hitro
spremembo sobne temperature.
Termometer pustite nekje na
sobni temperaturi vsaj pol ure.
Meritev ni v razponu
temperature, ki jo termometer
lahko izmeri.
Termometer pustite nekje na
sobni temperaturi vsaj pol ure.
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Termometer ne deluje pravilno.
Izmerjena temperatura je višja od
42,2⁰C.
Odstranite baterijo, počakajte
minuto in termometer ponovno
vklopite. Če težava ni
odpravljena, se obrnite na
prodajalca.
Bodite 5 min na sobi temperaturi,
ponovno opravite meritev. Če
težava ni odpravljena se obrnite
na prodajalca.
Izmerjena temperatura je nižja
od 34⁰C
Bodite 5 min na sobi temperaturi,
ponovno opravite meritev. Če
težava ni odpravljena se obrnite
na prodajalca.
Termometer se ne prižge do
»READY«.
Zamenjajte baterijo z novo.
Garancijski list
ČELNI TERMOMETER TERMODELICATE
Proizvajalec
Artsana S.p.A
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate
Italija
Žig in podpis prodajalca:
Datum prodaje:
GARANCIJSKI POGOJI
1.
Proizvajalec jamči, da ima izdelek predpisane, oz. deklarirane kvalitetne karakteristike in da bo na zahtevo imetnika garancijskega lista, če ga
dobavi v garancijskem roku, na lastne stroške odpravil napake in pomanjkljivosti izdelka, ki izhajajo iz izdelka ali pa bo izdelek, ki ima take
pomanjkljivosti zamenjal z novim.
2.
Garancijski rok začne teči od dneva nakupa, kar dokažete s pravilno izpolnjenim garancijskim listom (žig in podpis prodajalca, datum prodaje,
serijska številka aparata in izvirnim računom).
3.
Če v garancijskem roku, ki se šteje od dneva nakupa, popravilo izdelka traja dlje kot 10 dni od dneva prijave okvare, se garancijski rok podaljša
za toliko časa, kolikor je trajalo popravilo. Podjetje Prolat bo zagotavljalo rezervne dele za aparat še najmanj 3 leta po izteku garancije. Stroške
popravila in prevoza v tem času plača kupec. Preden zahtevate tehnično pomoč, preverite uporabnost izdelka glede na navodila za uporabo.
4.
Garancija preneha veljati v primerih:

če ne upoštevate navodil za uporabo,

če popravilo izvrši nepooblaščena oseba,

zaradi malomarnega ravnanja s proizvodom,

če poškodba nastane zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca, tretje osebe ali med transportom.
GARANCIJSKI ROK JE 1 LETO.
Uvoznik: PROLAT d.o.o
Praproče 9, 8210 Trebnje
(07) 30-44-555
www.prolat.si
Servis: MEDITEST d.n.o.
Njegoševa 15, 1000 Ljubljana
(01) 439-85-90
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